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In conformitate cu adresa M.S. nr. 15E/07.01.2015, Tnregistrata la C.N.A.é. u nr.

(ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire /a defectul valvei undr bafelii
INOmax (oxid de azot) care poate opri eliberarea gazului inainte de golirea acestora.

Va rugdm sa luati masuri de informare a furnizorilor de servicii medicale — unitati
sanitare cu paturi, prin afigarea pe pagina electronicé a casei de asigurari de sanatate, in
loc vizibil, a documentului , Butelii INOmax (oxid de azot): in cazul unor butelii defectul
valvef poate opri eliberarea gazului inainte de golirea acestora.”

Anexam Tn fotocopie documentul respectiv.

Cu stima,
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Ianuarie 2015

Comunicarc directi ciitre profesionistii din domeniul sanititii referitoare la
buteliile INOmax (oxid de azot): in cazul unor butelii defectul valvei poate
opri eliberarea gazului inainte de golirea acestora

Stimate profesionist din domenjul san&tagi,

Compania Linde Healthcare AB, de comun acord cu Agentia Europeani a
Medicamentului (European Medicines Agency - EMA) si Agentia Najional a
Medicamentuluj §i a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) vi informeazi n
legaturi cu urmitoarele:

Rezumat

* Un defect poate determina inchiderea valvelor unor butelii INOmax
(oxid de azo¥) fn timpul utilizirii si inainte de golirea buteliei. Se
intrerupe astfel brusc eliberarea gazului, mai devreme decit era
preconizat. ' B

® Acest lucru este valabil pentru buteliile de 400 PPm mol/mo) si 800

~ ppm mol/imol, atit in cazul buteliilor cu capacitatea de 2 |, cét §i a
celorde 101, ,
¢ Deoarece tratamentul este intrerupt bruse, §i nu treptat, pot sa apira
urmitoarele efecte rebound cu potential letal. cu excentia carnlni in
care butelia este schimbati imediat:
© cregterea tensiunii arteriale pulmonare
O sciderea saturatiei de oxigen
o colaps cardiovascular

Pentru a reduce la minimum riseul de aparitie al reactiilor adverse
determinate de acest defect al valvei, profesionistilor din domenful sinatitii
li se reamintese urmitoarele:

* S3 pistreze in permanenti o butelie de rezervi plini fixati Ia
dispozitivul de administrare, astfel inciit buteliile s3 poati fi imediat
schimbate.

2...53 administreze intotdeauna INOmax utilizind dispozitive previizute
-€u monitoare pentru senzorii de presiune si un sistem de alarmi de
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monitorizare a nivelului gazului (de exemplu, INOmax DSIR sau
INOvent). Sistemul de alarmi de presiune scizuti se declangeazi daci
valva se inchide.

« Utilizarea dispozitivelor firii sistem de alarmi de presiune seizuti nu
este siguri,
‘e Cénd se schimb3 buteliile, trebuije purjat regulatorul celei de-a doua

butelii inainte de 2 0 conecta la dispozitiv pentru a preveni formarea
de NO, in exces.

e Si acorde o atentie deosebiti pe durata transportului pacientilor.
Trebuie si aibd in permanenti Ia dispozitie butelii de rezervi, chiar si
in cazul unui transport pe distanti seurts.

Informatii suplimentare privind problemele de sigurantd
Valvele buteliilor INOmax sunt concepute pentru a se inchjde automat atunci ¢ind presiunea

reziduald in butelie este de 4,5 bari. Unele valve defecte se Inchid cind presiunea din butelie
este substantial mal mare decat 4,5 bari.

Suntem informati eu privire la dou¥ evenimente adverse care ar putea fi asociate cu acest
defect al valvei, In prezent, investigim aceste evenimente adverse.

Identificarea prealabili a valvelor defecte nu este posibila.

Lroduse alternative
Buteliile cu oxid de azot pot fi comereializate §i de clitre alte companii, dar este posibil ca

acestea sil aibl concentratii diferite de oxid de azot si presiuni diferite de umplere a buteliilor.
De asemenea. este posibil si fie necesars madifistel ala Nardvimre whf oo ol Ao -
sistemului de eliberare a oxidului de azot atunci cind se utilizeazs alt produs. DaeX inlocuiti
INOmax eu un alt produs cu oxid de azet, asigurati-va de urmatoarele:
» Sistemul de administrare urilizat si fie compatibil cu diversele produse cu oxid de azot.
» Tot personalul este instruit cum s§ foloseased noul produs pentrv a se¢ asigura

cunoagterea oriciror noi conexiuni §i regimuri de dozare.

Indicatii
INOmax, legat de sistemul de ventilatie arificiala §i impreund cu alte substanje active
corespunzatoare, este indicat: .
* in tratamentul nou-niscutilor cu gestafic >34 saptdmani cu insuficientd respiratorie
hipoxica asociats cu semne clinice sau ecocardiografice de hipertensiune pulmonary,

pentru a ameliora oxigenarsa si teduce nevoia de oxigenare prin membrani
extracorporali,
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* in cadrul tratamentului hipertensiunil pulmonare peri- i postoperatorii de la nastere la

man.xritgte, n asociere cu interventii chirurgicale cardiace, pentru sciderea selectivd a
tensiunii arteriale pulmonare §i amelioraren functiel ventriculare drepte si a oxigendrii,

Apel la raportarea reactitlor adverse:

Este important si raportafi orice reactie adverss suspectata, asociatd cu utilizarea INOmax,
(oxid de azot) 400 ppm mol/mol gaz de inhalat $1 INOmex (oxid de azot) 800 ppm mal/mol
gaz de inhalat, precum §i orice suspiciune cu privire la defectele valvelor buteliilor INOmax,
citre Agentia Najionald 2 Medicamentului §i a Dispozitivelor Medicale (www.anm,ro), in
conformitate cu sistemul national de raportare spontand, prin intermediul ,Fisel pentru
raportarea spontand a reaciilor adverse la medicamente”, disponibila pe pagina web a

Agenjici Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz
uman/Raporteazi o reacfie advers), trimis3 citre;

Centrul National de Farmacovigilenta
Str. Aviator SanAtescu nr. 48, Sector 1,
011478 Bucuresti, Roménia

fax: +4 02] 316 34 97

tel: +4 0757 117 259

e-mail: adr@anm.ro

Totodata, reacjiile adverse suspectate se pot raporta §i citre reprezentantn in Romdnia a

defindtorului autorizatiei de punere pe piajs, respectiv citre compania Linde Gaz Romania
S.RL, laurmitearele dare de contact:

Vasile Tudor
Gas Therapy Manager
Linde Gaz Romania S.R.L..

Avtncteids Duaiwant: Dieans! loaa 11 4
p

e i e g i v m e wa a sewaua 1vsae & ay

Bucuresti.

Telefon: +40.21.318.1920

Fax:  +40.21.318.1921 .

Mobil:  +40,733,770.610

Email: vasile.tudor@ro.linde-gas.com

si

Adriana Neamtu

Responsabil QRA

Autostrada Bucuresti - Pitesti km 11,4
Bucuresti. ' )

office: +4021318 1920/int 117

fax: 440213181925

Mobil:  +40.736 207437

Email: adriana.neamtu@ro.linde=gas.com

3/4



19-01-15,16:10 ;cnas kacau ;0372309248

Datele de contact ale reprezentanyei locale a Defindtorului awtorizapici de punere pe plara:

Pentru intrebéri sau informatii suplimentare referitoare la aceastd comunicare, vi rugim si
contactagi: '

Vasile Tuder

Gas Therapy Manager

Linde Gaz Romania S.R L.
Aurtostrada Bucuresti - Pitesti km 11,4
Bucuresti.

Telefon: +40.21.318,1920

Fax: +40.21,318.1921

Mobil:  +40.733.770.610

Email; vasile.tudor@yro.linde-gas.com

§i

Adriana Neamtu

Responsabil QRA

Autostrada Bucuresti - Pitesti km 11,4
Bucuresti.

office: +40213181920/int117

fax: +40 21 318 19 25

Mobil:  +40.736 207437

Email: adriana.neamtu@yro.linde-gas.com

Anexa - Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) INOmax (oxid de azot).

Jan Jakobssan,

Persoani calificata responsabild cu activitatea de farmacovigilents,
Linde Healthcare
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